	Nom:
	GC COV
	


Grille de correction *

Prélab (dans le cahier de laboratoire et avant la séance de labo)

	Titre, but(s), résumé de la technique.
	5

	Schéma de l'appareil contenant tous les éléments essentiels indiqués clairement et disposés dans le bon ordre: injecteur, colonne analytique, détecteur, les gaz et leurs trajets respectifs, le module de contrôle (GC), la sortie, la cellule du purge and trap (PT), la trappe, le drain, le module de contrôle (PT), le schéma de la programmation de température pour le chromatographe.
	

	Résumé des manipulations et calculs associés aux différentes solutions.
	

	Listes de tous les produits chimiques avec les codes de danger.
	

	Quiz prélab
	5


Manipulations (à démontrer ou expliquer pendant la séance de laboratoire)

	Mettre en marche l'appareil convenablement incluant toutes les composantes et tous les gaz.
	5

	Établir les paramètres de l’intégrateur sans et avec DIALOG.
	

	Modifier le programme de température du GC.
	

	Vérifier les températures et les paramètres des différentes composantes du GC.
	

	Expliquer le contenu des listings de l’intégrateur.
	

	Injecter convenablement un échantillon liquide.
	

	Préparer convenablement les solutions mères et filles et en décrire sa technique.
	

	Modifier le BAKE TIME et le PURGE TIME de la méthode du module Purge and Trap.
	

	Vérifier le bon fonctionnement du détecteur.
	

	Expliquer votre raisonnement pour l’identification des substances dans l’inconnu.
	

	Préparer les solutions et les échantillons.
	

	Utiliser adéquate l’instrumentation.
	

	Ajuster les paramètres d'opération.
	

	Appliquer correctement les règles de sécurité.
	


Discussion (à démontrer ou expliquer pendant la séance de laboratoire)
	Expliquer votre raisonnement pour l’identification des substances dans l’inconnu.
	5

	Comparer et commenter vos résultats avec la réglementation sur l'eau potable.
	

	Expliquer les erreurs possibles pour déterminer les concentrations de COV.
	


Résultats et calculs (indiquer les incertitudes sur les mesures)

	Description détaillée et calculs des concentrations (ppm et ppb p/v) de toutes les solutions standards dans le méthanol et dans l'eau.
	1

	Chromatogrammes des standards aqueux et de l'inconnu.

Tableau récapitulatif des temps de rétention et des aires d'intégration.
	2

	Calcul des concentrations (ppb p/v) dans un QC et comparaison avec les valeurs attendues.
	1

	Identification des substances et calcul des concentrations (ppb p/v) dans l'inconnu.
	2

	Détermination des temps de rétention des différents hydrocarbures. Chromatogrammes identifiés. Calcul des indices de Kovats. Graphique de la droite de Kovats avec tableau des données.
	3

	Détermination de l’indice de Kovats d’une substance inconnue.
	1

	Qualité des résultats et du travail.
	5


Éléments de correction supplémentaires

	Faute d’orthographe ou de grammaire
	-0,1

	Erreur dans le respect des chiffres significatifs dans les résultats (CS)
	-0,3

	Omission ou erreur de titre ou d’unités de tableau ou de graphique
	-0,2

	Omission ou erreur de condition expérimentale sur chromatogrammes et électrophorégrammes
	-0,1

	Erreur de raisonnement et explication non-structurée 
	-0,2


* La grille de correction doit être brochée au rapport de laboratoire comme dernière page.
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