	Nom:
	ICP
	


Grille de correction

Prélab (dans le cahier de laboratoire et avant la séance de labo)

	Titre, but(s), résumé de la technique.
	5

	Schéma de l'appareil contenant tous les éléments essentiels indiqués clairement et disposés dans le bon ordre, exemple : plasma, chambre de nébulisation, échantillon, réseau, fentes, miroirs, la circulation des gaz du nébuliseur et dans la torche, le détecteur, le trajet de la lumière.
	

	Résumé des manipulations et calculs associés aux différentes solutions.
	

	Listes de tous les produits chimiques avec les codes de danger.
	

	Quiz prélab
	5


Manipulations (à démontrer ou expliquer pendant la séance de laboratoire)

	Expliquer l’utilité des trois débits d’argon pour cette technique.
	5

	Expliquer l’allure d’un profil pour générer la ligne de base.
	

	Modifier les paramètres d'analyse.
	

	Établir une courbe d'étalonnage à partir du logiciel.
	

	Application correcte des règles de sécurité.
	


Discussion (à démontrer ou expliquer pendant la séance de laboratoire et commenter vos résultats)
	Comparer (quantitativement) et commenter les résultats obtenus avec l’eau telle quelle et l’eau concentrée.
	5

	Comparer (quantitativement) et commenter les résultats obtenus avec l’eau de source commerciale avec les valeurs sur l’étiquette.
	

	Commenter votre confiance (quantitativement) dans l'identification des concentrations des métaux dans les céréales à partir des résultats obtenus.
	

	Commenter les résultats avec la précision attendue de l’appareil.
	

	Comparer et commenter les résultats obtenus avec les valeurs de références fournies.
	


Résultats et calculs (indiquer les incertitudes sur les mesures)

	Calculs pour la préparation des solutions.
	1

	Tableau des résultats (axial et radial) pour les éléments Ca, Fe, Mg et Cu dans les échantillons d’eau (Aquafina ou Montpellier, eau acidifiée originale du robinet, eau acidifiée concentrée du robinet, le QC, les céréales).
	3

	Comparaison avec les normes sur la qualité de l’eau (web ou documents de référence).
	1

	Calculs des concentrations du Fe et du Ca en ppm (p/p) et en %(p/p) dans les céréales.
	3

	Tableau (regrouper avec le tableau précédent) des résultats pour les éléments Fe et Ca dans les céréales et pour l’inconnu de contrôle (identifier les éléments présents et leur concentration).
	1

	Tracé des courbes d'étalonnage du Fe, Ca, Mg et Cu avec les équations et les coefficients de corrélation (crayon marqueur sur les listings).
	2

	Qualité des résultats.
	4


Éléments de correction supplémentaires

	Faute d’orthographe ou de grammaire
	-0,1

	Erreur dans le respect des chiffres significatifs dans les résultats (CS)
	-0,3

	Omission ou erreur de titre ou d’unités de tableau ou de graphique
	-0,2

	Omission ou erreur de condition expérimentale sur spectres
	-0,1
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